
 

 

Istruzioni 

 
1. Applicare le etichette ricevute per posta su ogni dosimetro; 
 

2. suddividere i dosimetri in due gruppi e imbustarli in due buste distinte radon impermeabili nel 
seguente modo (10 dosimetri per ogni busta):  
 

• Gruppo 1 : Set ID code XX, dosimetri  n°1,2,…10      (esposizione bassa) 

• Gruppo 2 : Set ID code XX, dosimetri  n°11,12,…20  (esposizione alta) 
 
Sopra ogni busta deve essere riportato il codice “Set ID” che identifica il set di appartenenza dei 
due gruppi. 
 
Per i dosimetri ad elettreti è possibile partecipare con due differenti configurazioni (camere 
/elettrete) . Il secondo gruppo dovrà contenere la configurazione più adatta alle alte concentrazioni.  
 
Dopo l’esposizione I dosimetri saranno rispediti al partecipante e imbustati nello stesso modo. Se 
lo si ritiene necessario aggiungere due buste aggiuntive. 
 

3. I dosimetri e il questionario devono essere spediti al seguente indirizzo (apertura uffici al 
pubblico da Lunedì a Venerdì, dalle 9 alle 16): 

 

ARPA Piemonte – Dipartimento Radiazioni Ionizzanti 
LABORATORIO RADON  
Via Jervis 30  
10015 Ivrea (TO)  - Italy 
tel: +39 (0) 0125 645328 
 
Per il ritorno é gradita l’aggiunta di un’etichetta che riporti l’indirizzo a cui spedire i dosimetri. 
 
Se necessario riportare sul pacco la dicitura “attenzione non esporre a raggi X” 

 
4. Tutti i dosimetri saranno trasportati e conservati alle stesse condizioni ambientali. 
 
5. I dosimetri saranno esposti nella grotta di Lurisia per il periodo necessario al raggiungimento 
delle opportune esposizioni. La concentrazione di attività radon sarà monitorata continuamente 
durante tutto il periodo necessario tramite più monitori in continuo tarati presso i  laboratori 
dell’ENEA INMRI (Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti). Terminata 
l’esposizione ogni gruppo di dosimetri sarà conservato in un ambiente a concentrazione di radon 
bassa. 
 
6. I transiti (due per ogni gruppo) accompagneranno i dosimetri in tutto il loro percorso eccetto che 
durante l’esposizione in cui saranno conservati a livelli di radon trascurabili. 
  



 

 

7. Tutte le informazioni sulle condizioni ambientali di esposizione saranno resi disponibili (durata 
delle esposizioni, umidità, rateo di dose in aria, temperature, etc).  
 
8. I risultati della misura espressi in kBqhm3 dovranno pervenire tramite email all’indirizzo 
radon@airp-asso.it, utilizzando l’apposito modulo “Risultati delle misure” che verrà reso disponibile 
sul sito www.airp-asso.it 
 
  

 

 

Calendario dell’interconfronto 

 
 

Invio dei dosimetri per l’esposizione Dal 15 al 30 Giugno 2014 

Periodo indicativo per le esposizioni Luglio – Agosto 2014 

Restituzione dei dosimetri  
ai partecipanti per l’analisi 

Settembre 2014 

 
Invio dei risultati 

 
Entro il 30 di Novembre 2014 

Risultati delle esposizioni Entro il 31 Gennaio 2015 

Evento di divulgazione dei risultati Marzo - Aprile 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questionario 

 
Laboratorio:  
 
Set ID code : 
 
 
 

Persona di riferimento:  

Telefono: 
 

Fax:  

Email:  

 
 

accreditamento 

 
O   NO 
                              

O   Sì 

Secondo la norma/standard  

Ente Accreditatore  

Range (kBq h m
-3

)  
 
 

utilizzo principale dei dosimetri 

Usati per misure in  

O  abitazioni 

O  luoghi di lavoro 

O  miniere/grotte 

O  outdoor 

O  nel suolo 

O  ricerca 

O  dosimetria personale 

Range di esposizione  (kBq h m
-3

)  

Durata media delle esposizioni (giorni)  
 
 
 



 

 

 
 

taratura 

Metodo di taratura 
 
 
 

Numero di esposizioni  

Durata di un esposizione (giorni)  

Range di esposizione (kBq h m
-3

)  

Incertezza % nel range  (95% CL)  

Valori di esposizione (kBq h m
-3

)       

 

Rivelatori a tracce nucleari 
 

caratteristiche del dosimetro 

 denominazione del dosimetro  

 costruttore  

 Il dosimetro é di materiale antistatico O   Sì                   O   NO 

 Il dosimetro é chiuso 
 (possiede una barriera di diffusiva) O   Sì                   O   NO 

 Tempo di diffusione della barriera (minuti)  

 sistema ON/OFF  O   Sì                   O   NO 

 Il dosimetro é dotato di protezione dall’umidità 
O   Sì     di che tipo:........................................ 
O   NO 

Incertezza  %  ( 95%CL )  

 

caratteristiche del rivelatore 

 materiale rivelatore  

 spessore (mm)  

 area (mm
-2

)  

 Il rivelatore é soggetto a trattamento antistatico O   Sì                   O   NO 

sensibilità (tracce/cm
2
/kBq h m

-3
)  

fondo medio (kBq h m
-3

)  

DS del fondo (kBq h m
-3

)  



 

 

saturazione (kBq h m
-3

)  

 
dati analitici 

Attacco chimico 

Tempo (minuti)  

soluzione  

concentrazione (%)  

temperatura (°C)  

Conteggio ottico delle tracce 

O      automatico                   O    manuale 
area mm

-2
  

autofocus O   Sì                   O   NO 

Conteggio elettronico delle tracce 

O      automatico                   O    manuale 
area mm

-2
  

voltage  

correzioni 

ageing /  fading O   Sì                   O   NO 
non linearità  

sovrapposizione tracce  

 

 

Elettrete 

 

caratteristiche del dosimetro 

costruttore  

gruppo 1  (dosimetri da 1 a 10) 
 

camera  

elettrete  

gruppo 2 (dosimetri da 11 a 20) 
camera  

elettrete  

  

Il dosimetro é dotato di protezione 
dall’umidità  

O   Sì     di che tipo:........................................ 
O   NO 

correzione per l’altitudine O   Sì                   O   NO 

 correzione gamma 
O   Sì                   O   NO 

Se Sì:       O   calcolata            O    misurata 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Lista dei dosimetri 

 
 

 numero del rivelatore 
 

 
eventuale codice assegnato dal partecipante 

Set ID code :........................ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  



 

 

 
 
 
 

Istruzioni aggiuntive per il posizionamento dei dosimetri 
 

 

 
 

 
 

Luogo e data 
 
 

……………………………………………….. 
 
 
 

Firma 
 
 

…………………………………………………… 
 

 


